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前　　言

　　本标准５．１０、５．１１、５．１９、５．２３、５．２４、５．２５为强制性条款。

本标准修改采用欧洲标准化委员会的ＥＮ１４５：１９９７《自给闭路式压缩氧气或氧氮混合气呼吸器规

范》，主要差别如下：

———重新规定了２ｈ氧气呼吸器的质量；

———取消了对负压氧气呼吸器的技术要求；

———将呼吸气混合室细分为呼吸气囊和呼吸舱，并分别规定了呼吸气囊和呼吸舱的容积；

———重新规定了定量供氧量；

———取消了附录Ａ表面电阻的测试方法。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２）归口。

本标准起草单位：山西虹安科技股份有限公司、防化研究院、煤炭科学研究总院抚顺分院。

本标准主要起草人：李小银、余进、李新年、金守祥、李新文、杨东星。
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自给闭路式压缩氧气呼吸器

１　范围

本标准规定了自给闭路式压缩氧气呼吸器和压缩氧氮混合气呼吸器的技术要求、试验方法、分类、

检验规则、标志、包装、储存和运输要求。

本标准适用于以正压供气方式使用的自给闭路式压缩氧气呼吸器和压缩氧氮混合气呼吸器（以下

简称氧气呼吸器）。

本标准不适用于负压式氧气呼吸器、空气呼吸器、潜水呼吸器、逃生用氧气呼吸器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２２６　一般压力表

ＧＢ／Ｔ２４１０　透明塑料透光率和雾度的测定（ｅｑｖＡＳＴＭＤ１００３：１９７７）

ＧＢ／Ｔ２８９１—１９９５　过滤式防毒面具面罩性能试验方法

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ５０９９　钢质无缝气瓶（ｎｅｑＩＳＯ４７０５：１９８３）

ＧＢ８９８２　医用氧气

ＤＯＴＣＦＦＣＳｔａｎｄａｒｄ　铝内胆碳纤维复合气瓶

３　术语和定义

３．１

自给闭路式压缩氧气呼吸器或压缩氧氮混合气呼吸器　狊犲犾犳犮狅狀狋犪犻狀犲犱犮犾狅狊犲犮犻狉犮狌犻狋犮狅犿狆狉犲狊狊犲犱狅狓

狔犵犲狀狅狉犮狅犿狆狉犲狊狊犲犱狅狓狔犵犲狀狀犻狋狉狅犵犲狀犫狉犲犪狋犺犻狀犵犪狆狆犪狉犪狋狌狊

一种呼吸器，利用面罩使佩带人员的呼吸器官与外界有害环境空气隔离，依靠呼吸器本身携带的压

缩氧气或压缩氧氮混合气作为呼吸气源，将人体呼出气体中的二氧化碳吸收、补充氧气后再供人员呼

吸，形成一个完整的呼吸循环。

３．２

正压氧气呼吸器　狆狅狊犻狋犻狏犲狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲犾犳犮狅狀狋犪犻狀犲犱犮犾狅狊犲犮犻狉犮狌犻狋犮狅犿狆狉犲狊狊犲犱狅狓狔犵犲狀狅狉狅狓狔犵犲狀狀犻狋狉狅

犵犲狀犫狉犲犪狋犺犻狀犵犪狆狆犪狉犪狋狌狊

在任一呼吸循环过程，低压系统内压力均不低于环境压力的一种氧气呼吸器。

３．３

高压系统　犺犻犵犺狆狉犲狊狊狌狉犲狊狔狊狋犲犿

指包括高压氧气瓶、气瓶开关、减压器、手动补给阀、压力指示器和警报器等承载高压氧气的部件及

其连接件所形成的高压气路。

３．４

中压系统　犿犲犱犻狌犿狆狉犲狊狊狌狉犲狊狔狊狋犲犿

指包括定量供氧阀、自动补给阀等承载中压氧气的部件及其连接件所形成的中压气路。
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