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实验室化学检测仪器设备期间核查指南

1 范围

本标准提出了实验室采用期间核查确认化学检测仪器设备检定/校准状态的指南。
本标准适用于各种实验室为保持化学检测仪器设备检定/校准状态的可信度所开展的期间核查。

实验室其他仪器设备的期间核查可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20000.1 标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语

GB/T27025 检测和校准实验室能力的通用要求

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1033—2016 计量标准考核规范

3 术语和定义

GB/T20000.1、GB/T27025界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
期间核查 intermediatechecks
在两次检定/校准期间,为保持仪器设备检定/校准状态的可信度对其进行的核查。

3.2
校准 calibration
在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步

是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确

定度。
[JJF1001—2011,定义4.10]

3.3
检定 verification
查明和确认计量器具是否符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和/或出具检定证书。
[JJF1001—2011,定义9.17]

3.4
计量标准(又称测量标准) measurementstandard
具有确定的量值和相关联的测量不确定度,实现给定量定义的参照对象。
[JJF1033—2016,定义3.1]

3.5
核查标准 checkstandard
用于日常验证测量仪器或测量系统性能的参照对象。
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