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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３９７９—１９９２《氦质谱检漏仪》。

与ＧＢ／Ｔ１３９７９—１９９２相比较，本标准的主要变化如下：

———标准名称“氦质谱检漏仪”更改为“质谱检漏仪”；

———增加了前言；

———修改了“正常工作条件”中的“大气压力”；

———细分了绝缘电阻指标；

———提高了绝缘强度指标；

———补充了用分子泵的质谱检漏仪达到最佳工作压力的时间。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４）

归口。

本标准起草单位：成都仪器厂、北京中科科仪技术发展有限责任公司、中国航天科技集团公司第五

研究院总装与环境工程部、北京分析仪器研究所。

本标准主要起草人：鞠世春、余永惠、李智、闫荣鑫、张函迅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３９７９—１９９２。

Ⅰ
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质 谱 检 漏 仪

１　范围

本标准规定了质谱检漏仪（以下简称检漏仪）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、

质量保证等。

本标准适用于以质谱分析法作为检测手段的检漏仪。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ４７９３．１—２００７　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６１０１０１：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１６０６—２００７　分析仪器环境试验方法

ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５　仪器仪表包装通用技术条件

３　要求

３．１　正常工作条件

检漏仪工作条件应满足：

ａ）　温度：５℃～３５℃；

ｂ）　相对湿度：≤８０％；

ｃ）　供电电源：电压（３８０±３８）Ｖ或（２２０±２２）Ｖ；频率（５０±０．５）Ｈｚ；

ｄ）　大气压力：８６ｋＰａ～１０６ｋＰａ；

ｅ）　附近无强电磁场，无剧烈震动，无腐蚀性气体。

３．２　外观

检漏仪的外观应满足：

ａ）　表面涂覆层应色泽均匀平整，无明显损伤、尖角、斑痕、脱落、起泡、龟裂和锈蚀；

ｂ）　检漏仪上的开关、旋钮和调节机构应安装牢固、操作灵活。

３．３　安全要求

检漏仪应满足安全要求如下：

ａ）　绝缘电阻

在正常工作条件下，检漏仪的绝缘电阻应大于２０ＭΩ。

ｂ）　绝缘强度

在正常工作条件下，检漏仪应能承受１５００Ｖ交流有效值连续１ｍｉｎ的电压试验，不应出现飞

弧和击穿现象。

ｃ）　泄漏电流

在正常工作条件下，检漏仪的泄漏电流应不大于３．５ｍＡ。
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