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引  言

本规程依据JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》编制。
本规程是参照 GB/T7676.4—2017 《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 

第4部分:频率表的特殊要求》、GB/T22264.4—2008 《安装式数字显示电测量仪表 
第4部分:频率表的特殊要求》等标准,对JJG603—2006 《频率表》进行修订的。与

JJG603—2006相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———调整了频率测量范围,删除了术语;
———增加引言、引用文件;
———删除指针式频率表的测量范围、输入电压、升降变差检定项目,增加偏离零

位、绝缘电阻检定项目及检定方法;
———提出了数显式频率表的准确度等级,删除测量范围、输入电压检定项目,增加

绝缘电阻检定项目及检定方法;
———增加检定用设备,提出新的检定方法;
———增加检定原始记录数据页格式。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG603—2006;
———JJG603—1989;
———JJG509—1987。
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频率表检定规程

1 范围

本规程适用于频率测量范围为10Hz~10kHz的指针式频率表和数显式频率表的

首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB/T7676.4—2017 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第4部分:频率表

的特殊要求

GB/T22264.4—2008 安装式数字显示电测量仪表 第4部分:频率表的特殊

要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

频率表的基本功能是用于测量交流电路频率,分为指针式频率表和数显式频率表。
指针式频率表是基于电磁偏转原理,采用电动系比率表结构或由变换电路和磁电系表头

组成。数显式频率表是以逻辑电路在标准时间内累计待测输入信号的振荡次数进行频率

测量。

4 计量性能要求

4.1 指针式频率表

4.1.1 基本误差

频率表基本误差在标度尺测量范围内所有分度线上,不应超过表1规定的最大允许

误差 (引用误差)。
表1 频率表准确度等级及最大允许误差

准确度等级 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5

最大允许误差/% ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5

准确度等级 1 1.5 2 2.5 5 ———

最大允许误差/% ±1 ±1.5 ±2 ±2.5 ±5 ———

  注:基本误差在GB/T7676.4—2017中称为基本不确定度。

4.1.2 偏离零位

对在标度尺上有零分度线的频率表,应进行断电偏离零位试验。用标度尺长度的百

分数表示,指示器偏离零分度线不应超过最大允许误差的50%。
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