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前　　言

　　ＹＹ０６３７《医用电气设备　放射治疗计划系统的安全要求》等同采用ＩＥＣ６２０８３：２０００。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　删去ＩＥＣ６２０８３：２０００的前言；

ｂ）　用“本标准”代替“本国际标准”；

ｃ）　在第２章“规范性引用文件”中，按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求增加了导语。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ为规范性附录；附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员

会归口。

本标准起草单位：国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心、北京医疗器械研

究所。

本标准主要起草人：宋连有、曲桂红、王培臣。
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引　　言

　　放射治疗计划系统（ｒａｄｉｏｔｈｅｒａｐｙｔｒｅａｔｍｅｎｔｐｌａｎｎｉｎｇｓｙｓｔｅｍ）（以下简称ＲＴＰＳ）通常是一种可编程

电子系统，用于模拟以放射治疗为目的作用于患者的辐射应用。通常情况下（但不是必须），利用一个特

定算法或多个算法，提供人体组织吸收剂量分布的估算。本标准所定义的吸收剂量分布的估算，只能在

制定治疗计划过程中被具有认定资格的人员使用。

ＲＴＰＳ的输出结果作为重要信息供获得认定资格人员在制定治疗计划过程中使用。输入数据的不

精确、算法的局限、治疗计划过程中的差错、或输出数据的不适当使用，在治疗过程中使用这些结果可能

导致对患者的安全危害。本标准规定了制造商在设计和构造ＲＴＰＳ过程中应遵守的要求，以便防止这

些危害的发生。

本标准没有指定输入数据和计算算法的类型，因为它取决于很多因素如：技术条件、用户习惯、制定

的计划治疗类型等。尽管如此，本标准建立了算法的通用安全要求，并建立了随行文件的最低要求，以

便使用户在制定治疗计划过程中作出已知的选择。

　　注：由于ＲＴＰＳ并不直接作用于患者，因此ＲＴＰＳ不属于ＧＢ９７０６．１中所定义的医用电气设备。因本标准不作为

ＧＢ９７０６．１的专用标准，所以采用不同于ＧＢ９７０６．１的独立的书写格式。第３章中包含相关的信息。
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医用电气设备

放射治疗计划系统的安全要求

１　范围

本标准适用于放射治疗计划系统（以下简称ＲＴＰＳ）的设计、制造、安装和使用等方面；

———应用于医学中制定放射治疗计划；

———输入的数据既可通过操作者输入，也可直接从其他设备获取；

———输出数据既可打印文图，也可直接输出到其他设备；

———并规定如下：

●　作为常规使用，操作者应具有所需的技能和培训，并具有许可证；

●　应按照使用说明书中推荐的方法维护，并；

●　遵从技术说明书中所规定的环境和供电条件使用。

本标准不适用于用户自行开发并仅自行使用的ＲＴＰＳ，但鼓励开发者在开发和使用中应用本标准。

如果这样的ＲＴＰＳ被开发者所不能直接控制其使用的其他用户所使用，并说明此系统适合于使用，则

开发者将被认为是制造商，必须遵守本标准。

ＲＴＰＳ主要为软件系统，本标准的目的是建立该系统所需的功能、相关文件和软件的试验要求。硬

件的安全要求不包括在本标准中。硬件的安全要求见３．１和附录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备（包括电气事务设备）的安全

ＧＢ９７０６．１　医用电气设备　第１部分：安全的通用要求（ＧＢ９７０６．１—２００７，ＩＥＣ６０６０１１：１９８８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１—１９９８　电磁兼容性　试验和测量技术　抗扰性测试总论（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４１：

１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容性　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　 电磁兼容性 　 试验和测量技术 　 射频电磁场辐射抗扰度试验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容性　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７８５７—１９９９　医用放射学术语（放射治疗、核医学和辐射剂量学设备）（ｅｑｖＩＥＣ６０７８８：

１９８４）

ＧＢ／Ｔ１８９８７—２００３　放射治疗设备　坐标系、运动与刻度（ＩＥＣ６１２１７：１９９６，ＩＤＴ）

ＹＹ０５０５—２００５　医用电气设备　第１部分：通用安全要求　２．并列标准：电磁兼容性　要求和测

试方法（ＩＥＣ６０６０１１２：２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０６０１１４　医用电气设备　第１部分：通用安全要求　４．并列标准：可编程电子医学系统
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