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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准非等效采用EN13060:2004《小型蒸汽灭菌器》,主要差异如下:
———EN13060:2004列出53个术语与定义,本标准保留了15个术语和定义;
———增加了分类与基本参数、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求;
———增加了压力容器、铭牌、灭菌器门、疏水阀、减压阀、安全阀的要求和试验方法;
———增加了环境试验条件的要求和试验方法;
———增加了检验和试验设备、灭菌负载两个规范性附录;
———修改了灭菌器外观与结构、灭菌器尺寸、灭菌器水箱的要求和试验方法;
———删除了EN13060:2004标准中非凝性气体的要求和试验方法;
———删除温度和压力记录和控制两路信号源的相互独立性的要求。
本标准与YY0646—2008《小型蒸汽灭菌器 自动控制型》相比,主要变化如下:
———增加了“本标准不适用立式蒸汽灭菌器和手提式压力蒸汽灭菌器(见第1章)”;
———修改了表1,对灭菌周期进行分类;
———修改了灭菌器的容器和安全联锁装置和安全阀的要求;
———装载装置2008版列为正文,更改为规范性附录 H;并对装载装置内容进行了修改,即“每个托

盘应移动自由,不应有积水残留,低面与支撑面之间应不小于5mm。”
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发行机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家食品药品监督管理总局提出。
本标准由全国消毒技术与设备标准化技术委员会(SAC/TC200)归口。
本标准起草单位:国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心、连云港千樱医疗设备

有限公司、倍力曼医疗设备(上海)有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司。
本标准主要起草人:韩少川、黄秀莲、刘振健、徐伟雄、黄鸿新、王洪敏。
本标准首次发布于2008年4月。
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小型蒸汽灭菌器 自动控制型

1 范围

本标准规定了小型蒸汽灭菌器 自动控制型的分类与基本参数、要求、试验方法和检验规则等。
本标准适用于由电加热产生蒸汽或外接蒸汽,其灭菌室容积不超过60L,且不能装载一个灭菌单

元(300mm×300mm×600mm)的自动控制型小型蒸汽灭菌器(以下简称灭菌器)。
本标准不适用密闭性液体的灭菌。
本标准不适用立式蒸汽灭菌器和手提式蒸汽灭菌器。
本标准未规定涉及使用风险范围的安全要求,未规定湿热灭菌的确认和常规控制的要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150(所有部分) 压力容器

GB/T191 包装储运图示标志

GB4793.1 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(GB4793.1—2007,

IEC61010-1:2001,IDT)

GB12244 减压阀 一般要求

GB/T14710—2009 医用电器环境要求及试验方法

GB/T18268(所有部分) 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求

GB18281.1 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分:通则

GB18281.3 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分:湿热灭菌用生物指示物

GB18282.1 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第1部分:通则

GB/T19971 医疗保健产品灭菌 术语

GB/T19974 医疗保健产品 灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺的设定、确认和常规控制的通

用要求

YY/T0154 蒸汽灭菌设备用弹簧全启式安全阀

YY/T0159 压力蒸汽灭菌设备用疏水阀

IEC61010-2-040:2005 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-040部分:用于处理医

用材料的灭菌器和清洗消毒器的特殊要求(Safetyrequirementsforelectricalequipmentformeasure-
ment,controlandlaboratoryuse—Part2-040:Particularrequirementsforsterilizersandwasher-dis-
infectorsusedtotreatmedicalmaterials)

3 术语和定义

GB/T19971中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

排除空气 airremoval
从灭菌室和灭菌包内去除尽可能多的空气,以帮助蒸汽的渗透。
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