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前  言
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超声膀胱扫描仪通用技术条件

1 范围

本标准规定了超声膀胱扫描仪的产品组成与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志和使用说

明书。
本标准适用于采用三维超声容积测量技术,专门用于测量膀胱内尿量的设备(以下简称设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB9706.1—2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB9706.9—2008 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求

GB/T14710—2009 医用电器环境要求及试验方法

3 产品组成与基本参数

3.1 组成

制造商应在随机文件中公布设备的以下信息:

a) 基本组成,包括所有附件及选配件;

b) 每个探头的型号、标称频率、类型和扫描方式。

3.2 基本参数

制造商宜在随机文件中公布设备的以下信息:

a) 膀胱扫描方式;

b) B型扫查范围和扫描帧频(若有);

c) 容积计算所基于的切面数目;

d) 增益调节范围(若有)。

4 要求

4.1 工作条件

a) 工作温度:5℃~40℃,相对湿度不大于80%;

b) 使用电压:
———使用网电源工作的设备:网电源电压±10%,网电源频率±1Hz。
———使用内部电池工作的设备:制造商在产品标准中规定电池的型号和工作电压范围。
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