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限公司、四川中测生物科技有限公司。
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琼脂糖凝胶回收试剂盒测定通则

1 范围

本标准规定了柱式琼脂糖凝胶回收试剂盒的DNA回收产物评估指标及测试方法。
本标准适用于柱式琼脂糖凝胶回收试剂盒的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T11165 实验室pH计

GB/T26813 双光束紫外可见分光光度计

JJG646 移液器检定规程

YY/T0087 电泳装置

YY/T0657 医用离心机

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
DNA纯化 DNApurification
采用适当方法降低可以观察到的或可测量到的连接、酶切、标记、扩增等抑制物的过程,为获得更高

纯度DNA。

3.2
DNA回收率 DNArecoveryrate
即DNA回收得率,DNA目的片段回收后与回收前的产量百分比。

3.3
最大上样量 columnreservoircapacity
单个吸附柱的单次最大上样体积。

3.4
吸附柱的承载量 bindingcapacity
单个吸附柱每次最多可吸附DNA的量。其决定了单次回收的DNA最大量。

4 原理

介质吸附法是一种常用的纯化核酸的方法。柱式回收试剂盒是将硅胶膜或其他吸附介质固定在离

心柱上作为吸附剂,在高盐(如3.0mol/L~5.0mol/L盐酸胍)低pH(5.0mol/L~6.5mol/L)状态下,
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