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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO3567:2011《真空计 与标准真空计直接比较校准》。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国真空技术标准化技术委员会(SAC/TC18)归口。
本标准起草单位:中国航天科技集团公司第五研究院第五一零研究所、中国计量科学研究院、合肥

智海光电技术有限公司、浙江真空设备集团有限公司、湖南维格磁流体股份有限公司、北京北仪创新真

空技术有限责任公司、东莞劲胜精密组件股份有限公司、沈阳真空技术研究所。
本标准主要起草人:李得天、习振华、成永军、赵澜、孙雯君、于红燕、王金库、刘磊、王西龙、钟云会、

言继春、王功发、侯荣华、王红雪、王长明、张维、董猛、郭美如、陈联、王玲玲。
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真空计 与标准真空计直接比较校准

1 范围

本标准规定了真空计与标准真空计直接比较校准需满足的物理、技术及计量条件。通过对这些条

件的描述,可推知能够适用于真空计校准的装置的设计。
被校真空计能为任意类型。许多类型的真空计由若干部分构成,主要有:规管、线缆、操作仪器和信

号读取仪器。这一整部分可视为一个需被校准的单元。因而,如果仅对规管(即,真空计直接暴露于真

空环境的部分)进行校准,那么可以记录所有的设置及条件,以便被校规管的使用者能够采用与校准时

相同的方式进行测量。
标准真空计也是经过校准的真空计,可溯源至真空原级标准或国家标准(通常情况),配有符合

GB/T27025—2008要求的校准证书,或者溯源至国际单位制并能确定测量不确定度的绝对测量仪器

(少数情况)。
本标准对如何处理特殊类型真空计未作出指导,不论是标准真空计还是被校真空计,此类指导将在

其他标准中提供。
本标准中所论述的校准压力范围取决于校准装置的实际设计以及标准真空计的类型。校准范围在

10-6Pa~110kPa之间变化。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)

ISO/IECGuide98-3 测量不确定度 第3部分:测量中不确定度表示指南(GUM:1995)[Uncer-
taintyofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyin measurement(GUM:

1995)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

原级标准 primarystandard
使用一级参考测量程序建立的测量标准。

  注:参见ISO/IECGuide99:2007,5.4,修改采用。

3.2
国家标准 nationalstandard
经国家权威机构认证,在一个国家或经济体内作为同类量的其他测量标准定值依据的测量标准。
[参见ISO/IECGuide99:2007,5.3]

3.3
参考标准 referencestandard
在指定组织或指定地区内指定用于校准同类量其他测量标准的测量标准。
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