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前　　言

　　本标准的４．１犪）为强制性的，其余为推荐性的。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由全国刑事技术标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：公安部物证鉴定中心、黑龙江省公安厅等。

本标准起草人：温佩忠、张大安、刘开会、李晓平、朱爱民、李澎、刘旭丹、常彩琴、张英兰、李兆隆等。
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人体液斑犃犅犗血型检测

凝集抑制试验

１　范围

本标准规定了法医生物物证检验中用凝集抑制试验法检测人体液斑 ＡＢＯ血型的材料准备、操作

方法和结果判定。

本标准适用于从事法庭科学检验人体液斑ＡＢＯ血型。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＡ４７１—２００４　抗Ａ、抗Ｂ血清试剂

３　原理

在分泌型人体液斑中存在有水溶性Ａ型、Ｂ型和 Ｈ型抗原物质，其抗原物质为半抗原，能特异性地

与相应抗体结合，从而抑制该抗体与相应的指示红细胞发生凝集，根据抗体与相应指示红细胞发生凝集

情况，判断被检人体液斑ＡＢＯ血型。

４　试剂与器材

４．１　试剂

ａ）　标准抗Ａ抗体、标准抗Ｂ抗体试剂。符合ＧＡ４７１—２００４的各项要求；

ｂ）　抗 Ｈ抗体试剂（效价应大于１６倍）；

ｃ）　２％～３％Ａ型、Ｂ型、Ｏ型人指示红细胞（见附录Ａ）；

ｄ）　生理盐水。

４．２　器材

ａ）　台式离心机；

ｂ）　光学显微镜；

ｃ）　凹玻板、吸管、试管、离心管；

ｄ）　眼科剪、眼科镊；

ｅ）　加样器、加样器吸头；

ｆ）　记号笔。

５　操作方法

５．１　抗体的标化

见附录Ｂ。

５．２　检验步骤

５．２．１　剪取待检体液斑约１ｃｍ
２ 放入小离心管中，加生理盐水少许浸泡（以能吸出３滴为宜），并充分

搅拌、浸泡，根据被检体液斑的陈旧程度，浸泡十几分钟到几小时不等。
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