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前　　言

　　本标准对应于ＣＩＥ１２７：２００７《ＬＥＤ的测量》（英文版）。

与ＣＩＥ１２７：２００７标准的一致性程度为非等效。

本标准根据ＣＩＥ１２７：２００７标准和ＬＥＤ模块的特点重新起草。

本标准的附录Ｄ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：杭州远方光电信息有限公司、中山市伟来灯饰有限公司、深圳市中电照明股份有

限公司、中山市欧普照明股份有限公司、生辉照明电器（浙江）有限公司、国家电光源质量监督检验中心

（上海）、广东鹤山银雨照明有限公司 。

本标准主要起草人：潘建根、李倩、伍德辉、高宇洲、宋金地、沈锦祥、周明兴、俞安琪、陶玖祥。
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普通照明用犔犈犇模块测试方法

１　范围

本标准规定了普通照明用ＬＥＤ模块的基本性能的测量方法。

本标准适用于功率大于或等于１Ｗ，在恒定电压、恒定电流或恒定功率下稳定工作的、外置控制的

ＬＥＤ模块；以及采用直流２５０Ｖ以下或交流５０Ｈｚ或６０Ｈｚ、１０００Ｖ以下电源供电的稳定工作的自镇

流ＬＥＤ模块。

非本标准范围内的ＬＥＤ产品，如有需要，也可以参考本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４　电工术语　照明（ＩＥＣ６００５０（８４５）：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５７０２—２００３　光源显色性评价方法

ＧＢ／Ｔ７９２２—２００８　照明光源颜色的测量方法

ＧＢ／Ｔ２４８２６—２００９　普通照明用ＬＥＤ灯和ＬＥＤ模块术语和定义

ＧＢ１７６２５．１—２００３　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）

（ＩＥＣ６１０００３２：２００１，ＩＤＴ）

ＪＪＧ２１１—２００５　光亮度计检定规程

ＪＪＧ２４５—２００５　光照度计检定规程

ＣＩＥ１５：２００４　色度学

ＣＩＥ７０：１９８７　绝对发光强度分布的测量

ＣＩＥ８４：１９８９　光通量的测量

ＣＩＥ１０２：１９９３　光度数据电子传输的推荐文件格式

ＣＩＥ１２１：１９９６　灯具的光度学和分布光度学

ＥＮ１３０３２１：２００４　灯和灯具光度测量数据的测定和表示　第１部分：测量和文件格式

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４８２６—２００９和ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４确定的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

参考轴　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犪狓犻狊

ＬＥＤ模块的机械轴。

３．２

发光中心　犾犻犵犺狋犮犲狀狋狉犲

ＬＥＤ模块的参考轴和发光口面的交点。

３．３

发光平面　犾犻犵犺狋狆犾犪狀犲

通过ＬＥＤ模块的参考轴的平面，一个发光平面可以分成以参考轴为起始的两个发光半平面。
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