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海水碱度的测定 pH电位滴定法

1 范围

本标准规定了海水利用过程中海水碱度的测定方法,是以pH变化指示终点的pH电位滴定法。
本标准适用于海水、微咸水和盐水中碱度在0~4mmol/L范围内的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T603—2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T12804 实验室玻璃仪器 量筒

GB/T12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB/T15724 实验室玻璃仪器 烧杯

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
碱度 alkalinity
中和海水中弱酸阴离子所需氢离子的物质的量除以海水的体积。
[GB/T15921—2010,定义3.2.8]

3.2 
酚酞碱度 phenolphthaleinendpointalkalinity
以酚酞作指示剂测得的碱度。
注:酚酞为指示剂的滴定终点pH约为8.3,通过滴定至pH=8.3测定酚酞碱度。

3.3 
甲基橙碱度 methylorangeendpointalkalinity
以甲基橙作指示剂测得的碱度。
注:甲基橙为指示剂的滴定终点pH约为4.5,通过滴定至pH=4.5测定甲基橙碱度。

4 原理

采用酸碱滴定法。以盐酸标准滴定溶液作滴定剂,滴定终点采用pH计电位示值判定。pH=8.3
时,海水样中存在的氢氧化物和二分之一的碳酸盐被滴定。pH=4.5时,海水样中碳酸氢根离子被

滴定。
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