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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ２３１０１《外科植入物　羟基磷灰石》分为４个部分：

———第１部分：羟基磷灰石陶瓷；

———第２部分：羟基磷灰石涂层；

———第３部分：结晶度和相纯度的化学分析和表征；

———第４部分：涂层粘结强度的测定。

本部分为ＧＢ２３１０１的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１３７７９２：２０００《外科植入物　羟基磷灰石　第２部分：羟基磷灰石涂层》。

本部分由国家食品药品监督管理局提出。

本部分由全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１０）归口。

本部分起草单位：四川大学生物材料工程研究中心。

本部分主要起草人：杨帮成、曹阳、陈继镛、张兴栋。
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引　　言

　　目前已知的外科植入材料中还没有一种被证明对人体完全无毒副作用。但是本部分所涉及的材料

在长期临床应用中表明，如果应用适当，其预期的生物学反应水平是可接受的。

羟基磷灰石陶瓷的生物学反应已经长期临床应用和实验室研究所证实。参见参考文献。
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外科植入物　羟基磷灰石

第２部分：羟基磷灰石涂层

１　范围

ＧＢ２３１０１的本部分规定了应用于金属和非金属外科植入物的羟基磷灰石陶瓷涂层的要求。

本部分不适用于用玻璃、玻璃陶瓷、α和β磷酸三钙或其他形式的磷酸钙制作的涂层，也不适用于

羟基磷灰石以粉末状态存在的涂层。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ２３１０１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６８８６．１７　医疗器械生物学评价　第１７部分：基于健康风险的评价确定加工残留物和可允

许的极限（ＧＢ／Ｔ１６８８６．１７—２００５，ＩＳＯ１０９９３１７：２００２，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１３７７９３　外科植入物　羟基磷灰石　第３部分：结晶度和相纯度的化学分析和表征

ＧＢ２３１０１．４　外科植入物　羟基磷灰石　第４部分：涂层粘结强度的测定（ＧＢ２３１０１．４—２００８，

ＩＳＯ１３７７９４：２００２，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ２３１０１的本部分。

３．１

羟基磷灰石陶瓷　犮犲狉犪犿犻犮犺狔犱狉狅狓狔犪狆犪狋犻狋犲

粉体中的晶粒相互融接成为凝聚的块体的羟基磷灰石。

３．２

羟基磷灰石　犺狔犱狉狅狓狔犪狆犪狋犻狋犲

具有为国际衍射数据委员会（ＩＣＤＤ），ＵＳＡ粉末衍射卡ＰＤＦ９４３２所表征的晶体结构的化学合

成物。

　　注：化学式为Ｃａ５（ＯＨ）（ＰＯ４）３。

３．３

涂层　犮狅犪狋犻狀犵

通过下述任意一种方法沉积在金属或非金属基体表面的羟基磷灰石：通过热喷涂工艺产生的陶瓷

型涂层，通过溶液可直接沉积羟基磷灰石或沉积后可要求热处理或其他处理将其转变成结晶态的工艺。

４　要求

４．１　化学分析

羟基磷灰石陶瓷涂层的钙和磷含量按照ＩＳＯ１３７７９３规定的方法测定。其钙磷原子比，Ｃａ／Ｐ，应该

介于１．６７≤Ｃａ／Ｐ≤１．７６。钙磷原子比按照ＩＳＯ１３７７９３规定的方法测定。

４．２　微量元素

陶瓷羟基磷灰石中特定微量元素的极限含量见表１。
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