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跳动检查仪校准规范

1 范围

本规范适用于齿轮跳动检查仪及偏摆检查仪的校准。

2 引用文献

下列文献所包含的条文,通过在本规范中的引用而构成本规范的条文。本规范出版

时,所示版本均为有效。所有标准、规范或规程都会被修订,使用本规范的各方应探讨

使用下列文献最新版本的可能性。

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T10095.2—2001 渐开线圆柱齿轮-精度 第二部分:径向综合偏差与径向跳动

的定义和允许值

GB/T13924—1992 渐开线圆柱齿轮精度检验规范

GB/T15481—2000 校准和检验实验室能力的通用要求

JJG34—1996 指示表 (百分表和千分表)检定规程

JJG39—1990 机械式比较仪检定规程

3 概述

该类仪器主要用于测量圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗轮的齿圈径向跳动以及轴、盘等回

转类零件的径向圆跳动,见图1,图2。

图1 齿轮跳动检查仪
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