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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件修改采用ISO/TR18196:2016《纳米技术 纳米物体表征用测量技术矩阵》。文件类型由

ISO的技术报告调整为我国的国家标准。
本文件与ISO/TR18196:2016相比做了下列结构调整:
———删除了5.25.5.2;
———5.29.3.7.1~5.29.3.7.5、A.2.2.2.1~A.2.2.2改为列项。
本文件与ISO/TR18196:2016的技术差异及其原因如下:
———第1章增加了标准适用范围的叙述,以符合我国的具体情况;
———第3章中规范性引用的ISO/TS80004-1和ISO/TS80006-6替换为相应的我国标准,并纳入

第2章规范性引用文件,以适应我国具体情况;
———5.24.2中的“尺寸”改为“物体质量”,以保证其科学性;
———删去5.25.5.2的内容,该技术内容不适用;
———将5.29.3.7中的“9nm”修改为“50nm~100nm”,以符合我国技术现状;
———5.36.2增加“结合能”,以适应我国具体情况。
本文件做了下列编辑性改动:
———第3章删除了IEC在线浏览平台及网址和ISO在线浏览平台及网址;
———5.22.4.3为避免重复,删除最后一句“粒度的检测上限由液体中的沉降限定,约为几微米”;
———5.28.1第一句修改为“利用探针扫描被测表面,测量检测器伴随响应的表面分析法”;
———5.29.1的注中增加了“可以获得关于样品表面信息的谱图”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本文件起草单位:国家纳米科学中心、华测检测认证集团股份有限公司、北京中教金源科技有限公

司、北京粉体技术协会、北京市理化分析测试中心、深圳市祥根生物医药有限公司、内蒙古新雨稀土功能

材料有限公司。
本文件主要起草人:张东慧、葛广路、申屠献忠、蔡春水、周素红、郭延军、刘伟丽、蔡金、王新伟、

常怀秋、徐鹏、朱晓阳、高峡、高原、田国兰、黄生宏、冀代雨、高洁。
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引  言

  本文件将经常测量的纳米物体参数与相应的测量技术相关联,是纳米技术利益相关方快速确定纳

米物体测量信息的有用工具。常见纳米物体的被测量列于快速查询表的第1行(见表1)。如果列于矩

阵第一列的测量技术适用,就在表格中相应行列交叉处做标记。如果需要了解某个测量技术,可在第5
章找到相应测量技术的描述及其优缺点、相关标准、被测量及每种技术可测的纳米物体参数。随着科技

的发展,会有更多的测量技术出现,本文件将会定期审查并更新以保持其适用性。
本文件中列出的测量技术有些未经过比对实验或其他测量方法的证实。本文件旨在作为相关测量

技术的信息库,但并非最终或原始信息库。读者确定某一测量技术后可参考相关的标准,并针对相应的

应用进行文献调研。其他可参考的文献资料包括仪器使用说明和技术文献。
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纳米技术 纳米物体表征用测量技术矩阵

1 范围

本文件提供了表征纳米物体常见理化参数的测量技术矩阵。有些测量技术也适用于纳米结构

材料。
本文件适用于纳米科技领域常见理化参数的测量,其他领域的理化参数的测量可参考执行。
注:附录A给出了关于样品分离和制备指南。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T30544.1 纳米科技 术语 第1部分:核心术语(GB/T30544.1—2014,ISO/TS80004-1:

2010,IDT)

GB/T30544.6 纳米科技 术语 第6部分:纳米物体表征(GB/T30544.6—2016,ISO/TS80004-6:

2013,MOD)

3 术语和定义

GB/T30544.1和GB/T30544.6界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 通用术语

3.1.1
分散体系 dispersion
微细材料分散在另一种物质中形成的非均相体系。
[来源:ISO472:2013,2.288]

3.1.2
被测量 measurand
被测的量。
[来源:ISOGuide99:2007,2.3]

3.1.3
纳米物体 nano-object
一维、二维或三维外部尺寸处于纳米尺度的离散材料。
注:第二和第三个维度垂直于第一个维度且互相垂直。

[来源:ISO/TS80004-2:2015,2.2]

3.1.4
纳米结构材料 nanostructuredmaterial
内部或表面结构处于纳米尺度的材料。
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