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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２２７５《良好实验室规范实施要求》分为７个部分：

———第１部分：质量保证与良好实验室规范；

———第２部分：良好实验室规范研究中项目负责人的任务和职责；

———第３部分：实验室供应商对良好实验室规范原则的符合情况；

———第４部分：良好实验室规范原则在现场研究中的应用；

———第５部分：良好实验室规范原则在短期研究中的应用；

———第６部分：良好实验室规范原则在计算机化的系统中的应用；

———第７部分：良好实验室规范原则在多场所研究的组织和管理中的应用。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２２７５的第３部分。

本部分等同采用经济合作与发展组织（ＯＥＣＤ）良好实验室规范（ＧＬＰ）原则和符合性监督系列文件

Ｎｏ．５：《实验室供应商对ＧＬＰ原则的符合情况》［ＥＮＶ／ＪＭ／ＭＯＮＯ（９９）２１］。

本部分进行了以下编辑性修改：

———删除了原文的前言和背景部分；

———删除了原文正文中的注１和注２。

本部分由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本部分的起草单位：山东出入境检验检疫局。

本部分的主要起草人：陶强、万敏、于晓、陈会明、王晓兵。
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良好实验室规范实施要求

第３部分：实验室供应商对良好实验室

规范原则的符合情况

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２２７５的本部分规定了ＧＬＰ原则下的实验室供应商的要求，包括以下方面：标准和合格评

定计划、试验系统、动物的饲料、垫料和水、带有放射性标记的化学品、计算机系统、应用软件、参照物质、

仪器、无菌材料、常规试剂、清洁剂和消毒剂、微生物学检验需要的产品。

本部分适用于ＧＬＰ原则下对实验室供应商的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２２７５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９００１　质量管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ２２２７８—２００８　良好实验室规范原则

ＥＮ４５００１１９９０　实验室工作的一般规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２２７８—２００８中的术语和定义适用于本标准。

４　要求

４．１　标准和合格评定计划

４．１．１　实验室在实施遵循ＧＬＰ原则的研究中使用多种多样的供应材料。供应商试图生产能够满足使

用者履行ＧＬＰ原则中所列出的义务的产品。许多供应商采用符合国家或国际标准的生产方法来生产，

或者在各种国家资格鉴定体系中取得认证。这种主动性已经被预料到，因为只有这样，其提供的产品才

能够被要求遵循ＧＬＰ原则实施研究的管理部门所接受。

４．１．２　推荐供应商实施ＧＢ／Ｔ１９００１。该标准可以由ＥＮ４５００１１９９０支持，后者中５．４．７强调了关于

分包的重要性。

４．１．３　如果适当，合格评定对于供应商来讲尤其有用。合格评定体系常常监督成员对国家和国际标准

的执行情况，因此供应商或者生产厂家的评定证书可以向顾客显示除了合格评定的其他方面以外，对于

标准的良好执行。建议供应商在适当可行的情况下努力获得国家评定体系的成员资格。

４．１．４　尽管这种合格评定是一种支持遵循ＧＬＰ原则的有效补充工具，然而它并不能作为ＧＬＰ符合的

一个可接受替代，也不能在满足ＯＥＣＤ理事会法令中所列数据互认的要求的情况下得到国际认可。

４．２　试验系统

ＧＢ／Ｔ２２２７８—２００８中３．８．２．５ｂ）要求试验系统（动物、植物以及其他生物体）的性质应在研究计划

中给出。这个要求可以直接由供应商提供的信息满足。在某些已经实施ＧＬＰ的国家，供应商属于国家

管理或者自愿参与的合格评定体系（例如，对于实验室用动物），可以向使用者提供他们正在使用一个达
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