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生物样品中γ-羟基丁酸的气相色谱-
质谱和液相色谱-串联质谱检验方法

1 范围

本标准规定了生物样品中γ-羟基丁酸(γ-hydroxybutyricacid,简称GHB)的气相色谱-质谱(GC-
MS)和液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)检验方法。

本标准适用于生物样品(血液、尿液、组织及毛发)中GHB的定性及定量分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GA/T122 毒物分析名词术语

3 术语和定义

GA/T122界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

4.1 气相色谱-质谱法原理

样品加入酸性氯化铵饱和溶液调节pH值小于4,以GHB-d6 为内标,用乙酸乙酯提取,离心后取有

机层,水浴下吹干,残留物经N,O-双(三甲基硅烷基)二氟乙酰胺(BSTFA)或N-特丁基二甲基硅烷基-
N-甲基-三氟乙酰胺(MTBSTFA)衍生化后,用气相色谱-质谱仪测定。经与平行操作的GHB对照品比

较,以保留时间和质谱特征碎片离子进行定性分析;以峰面积为依据,内标-校准曲线法定量。

4.2 液相色谱-串联质谱法原理

样品加入酸性氯化铵饱和溶液调节pH值小于4,以GHB-d6 为内标,用乙酸乙酯提取,离心后取有

机层,水浴下吹干,残留物中加入流动相进行溶解,用液相色谱-串联质谱仪测定。经与平行操作的

GHB对照品比较,以保留时间和两对母离子/子离子对进行定性分析;以峰面积为依据,内标-校准曲线

法定量。

5 试剂、仪器和材料

5.1 试剂

本标准所用试剂除另有规定外均为分析纯,试验用水为一级水(见GB/T6682—2008规定):

a) 甲醇。
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