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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T20404—2006《残疾人运送用升降架 技术要求和试验方法》,本标准与

GB/T20404—2006相比主要技术变化如下:
———增加了浴缸移位机、自立式固定移位机、站立式和(或)抬起式移位机的术语和定义(见3.5、

3.15、3.34);
———增加了浴缸移位机、自立式固定移位机、站立式和(或)抬起式移位机的要求和试验方法(见第

10章、第7章、第6章)。
本标准使用翻译法等同采用ISO10535:2006《功能障碍者移位机 要求和试验方法》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

(GB/T3768—1996,eqvISO3746:1995);
———GB/T3785.1 电声学 声级计 第1部分:规范 (GB/T3785.1—2010,IEC61672-1:2002,

IDT);
———GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT);
———GB/T8685 纺织品 维护标签规范 符号法(GB/T8685—2008,ISO3758:2005,MOD);
———GB/T16886.1 医 疗 器 械 生 物 学 评 价 第1部 分:风 险 管 理 过 程 中 的 评 价 与 试 验

(GB/T16886.1—2011,ISO10993-1:2009,IDT);
———GB17625.1 电 磁 兼 容  限 值  谐 波 电 流 发 射 限 值 (设 备 每 相 输 入 电 流 ≤16 A)

(GB17625.1—2012,IEC61000-3-2:2009,IDT);
———GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(GB/T17626.3—

2006,IEC61000-4-3:2002,IDT);
———GB/T18779.1 产品几何量技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规范

检验合格或不合格的判定规则(GB/T18779.1—2002,eqvISO14253-1:1998);
———YY/T0316 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用(YY/T0316—2008,ISO14971:2007,

IDT)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国民政部提出。
本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC148)归口。
本标准起草单位:国家康复辅具研究中心。
本标准主要起草人:马凤领、李明杰、季润、刘俊玲、张放。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T20404—2006。
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引  言

  研究表明,护理人员照护功能障碍者时体力负担重。使用移位机,可安全地帮助功能障碍者独立地

或在护理人员帮助下完成移位。
虽然,根据本标准规范性引用文件GB/T16432—2004,本标准的名称应为《残疾人运送用升降架

要求和试验方法》,但随着修订版GB/T16432的发布,本标准相关术语也做了相应修改,将术语“残疾

人”改为“功能障碍者”,“升降架”改为“移位机”。
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功能障碍者移位机 要求和试验方法

1 范围

本标准规定了GB/T16432—2004中功能障碍者移位机及其身体支撑单元的要求和试验方法。

123603 带吊索座的移动移位机

123604 站立式移动移位机

123606 带硬质座的移动移位机

123609 升降手推车

123612 安装在墙上、地板和(或)天花板上的固定移位机

123615 固定、安置在另一个产品上的固定移位机

123618 固定式自立移位机

123621 移位机的身体支撑单元

本标准不适用于楼层之间运送人的装置。
本标准不包括移位机和身体支撑单元老化或腐蚀的测定方法。
本标准的要求是根据被升降的功能障碍者及使用移位机的护理者的需求制定的。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16432—2004 残疾人辅助器具 分类和术语(ISO9999:2002,IDT)

ISO3746 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法(Acous-
tics—Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsofnoisesourcesusingsoundpres-
sure—Surveymethodusinganenvelopingmeasurementsurfaceoverareflectingplane)

ISO3758 纺织品 使用图形符号的维护标签规范(Textiles—Carelabellingcodeusingsymbols)

ISO10993-1 医疗设备的生物学评估 第1部分:评估和测试(Biologicalevaluationofmedical
devices—Part1:Evaluationandtesting)

ISO14253-1 产品几何技术规范(GPS)工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规范检验合格

或不合格的 判 定 规 则[GeometricalProductSpecifications(GPS)—Inspectionbymeasurementof
workpiecesandmeasuringequipment—Part1:Decisionrulesforprovingconformanceornon-con-
formancewithspecifications]

ISO14971 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用(Medicaldevices—Applicationofriskma-
nagementtomedicaldevices)

IEC60529 外壳防护等级(IP代码)[Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IPCode)]

IEC60601-1:2006 医疗电气设备 第1部分:基础安全和基本性能的一般要求(Medical
electricalequipment—Part1:Generalrequirementsforbasicsafetyandessentialperformance)

IEC60601-1-2:2005 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和

试验(Medicalelectricalequipment—Part1-2:Generalrequirementsforsafety—Collateralstandard:
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