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TO7(TO7A)型衰减校准装置检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后的 TO7 (TO7A)衰减校准装置的检定。

TO6,VM-3等并联中频替代衰减校准装置的检定亦可参照本规程执行。

一 概述

TO7 (TO7A)型衰减校准装置是利用外差混频将微波信号线性地变为固定中频信

号,然后用中频标准衰减器的衰减量替代被测衰减器的衰减量,从而实现被测衰减器的

测量。此法具有频带宽,动态范围大,分辨率高,准确度高等优点,在射频与微波频

段,是我国目前使用最广泛的二级标准装置。因此,确保其量值准确,对统一全国衰减

量值十分重要。

图1

TO7 (TO7A)衰减校准装置的工作原理如图1所示,其技术性能,主要取决于

30MHz中频衰减测量准确度,故本规程只在30MHz中频对TO7 (TO7A)进行检定。

二 技术要求

1 频段:10~18MHz
2 量程:0~100dB
3 准确度:列于表1,表2。
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